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Sažetak
Condylocomp LR 3 (Dentron, Höchberg, SR Njemačka) elektronički 
je sustav za trodimenzionalnu simultanu registraciju kretnja donje če­
ljusti. Priključen je na osobno računalo te omogućuje istodobnu gra­
fičku registraciju i kontrolu na monitoru. Grafički prikaz i i mjereni 
podaci se arhiviraju i mogu se po potrebi ponovno prikazati na mo­
nitoru te analizirati. Taj sustav precizno izračunava: rotacijsko sre­
dište obaju kondila (šarnirsku os), nagib kondilne staze, Benettov kut
i Benettovu kretnju, položaj distrakcije ili kompresije kondila. Possel- 
tov dijagram i incizalni kut, te je pomoć u funkcijskoj dijagnostici sto- 
matognatskoga sustava. Individualno programiranje artikulatora je po­
jednostavnjeno.
Ključne riječi: gnatologija, funkcijska dijagnostika, elektronička 
kondilo grafija
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Uvod
Sredinom sedamdesetih godina gnatologija je 
postigla veliku popularnost. Tada su bili tehnički 
razvijeni mjerni instrumenti koji su služili za rekon­
strukciju žvačnih ploha po idealiziranim načelima 
okluzije i položaja čeljusnoga zgloba. U prvome re­
du bile su razrađene metode registracije i progra­
miranja artikulatora.
Ubrzo se pokazalo da su kod funkcijski pore­
mećenoga stomatognatskog sustava rezultati izosta­
li, osobito kod dijagnosticiranja terapije mioartro- 
patija (1,2). Postalo je jasno da nije dovoljno sav­
ršenim instrumentima programirati artikulator i
koncentrirati se na odnos zubnih lukova prema če- 
ljusnom zglobu nego da treba obratiti pozornost na 
ulogu neuromuskularnog sustava i psihe u pacije­
nata s poremećenim stomatognatskim sustavom
(3,4).
Danas je odnos prema instrumentalnoj raščlam­
bi kritičniji. Na prvome mjestu je klinička funkcij­
ska dijagnostika, a instrumentalna služi za prošire­
nu dijagnozu i ciljanu terapiju. Pogodni su sustavi 
koji omogućuju izravnu interpretaciju kretnji oba­
ju kondila istodobno u sve tri prostome ravnine (sa- 
gitalnoj, frontalnoj i horizontalnoj). Elektronička di­
jagnostika s pomoću računala otvara nove moguć­
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nosti u znanosti ali i praktičaru pri dijagnozi i te­
rapiji funkcijskih smetnji stomatognatskoga susta­
va (5,6).
Registracija kinetike čeljusnoga zgloba
Već su duže vremena poznati postupci za regi­
straciju kretnje donje čeljusti. Grafitna mina obra- 
znoga luka, postavljena u projekciji kondila na koži, 
opisuje na jednoj pločici grafički put kretnje kon­
dila. Taj jednostavni postupak omogućio je utvrđi­
vati individulani kut spuštanja kondila, a time se je 
omogućilo konstruirati prvi individualno prilagod­
ljiv artikulator. Taj je sustav tehički dotjeran u Stu- 
artovu pantografu (ekstraoralne grafičke krivulje u 
tri dimenzije) i u nešto jednostavnijem obliku u 
SAM-Axiographu (grafičke krivulje u dvije dimen­
zije). Takvi mehanički postupci jako su dobri za 
programiranje artikulatora, ali zbog nezadovoljava­
juće kakvoće opisanih krivulja nisu sasvim priklad­
ni za dijagnozu i terapiju disfunkcije stomatognat- 
skog sustava, kao ni kod miopatija, artropatija, mi- 
oartropatija i diskopatija (5,6).
Najvažniji nedostatci mehaničkih sustava jesu:
1. Pogreška projekcije
Mjesto mjerenja nije u središtu kondila nego na 
koži, dakle 1 , 5 -2  cm izvan čeljusnoga zgloba, ta­
ko da ekstraoralno pisane krivulje ne odgovaraju 
stvarnim krivuljama puta kondila.
2. Simultana dijagnoza obaju kondila isto­
dobno nije moguća
Budući da su oba kondila povezana mandibu- 
lom, ne mogu se promatrati odvojeno. Kod dijag­
nosticiranja kretnje jednoga kondila potrebno je 
znati što se istodobno događa s drugim.
3. Nedostatak mogućnosti povećanja projek­
cije
Dijagnostički najvažnije pojedinosti događaju se 
u prostoru manjem od 1 mm. Nijedan mehanički 
sustav ne ispunjava te uvjete.
4. Nedostatak vremenskoga redoslijeda
Upravo kod smetnji u stomatognatskom susta­
vu osobito je važno predočiti realnu brzinu kretnje 
kondila, odnosno da se svako ubrzanje i svako 
usporavanje putanje kondila prikazuje u stvarnim 
vremenskim razmacima.
5. Tolerancija u građi mehaničkih aparata
One automatski uzrokuju pogreške kod mjere­
nja.
6. Teškoća fiksiranja
Zbog težine uređaja (Stuart - oko 800 g) te do­
datnih dijelova i grafičkih mina nastaju pomicanja 
uređaja a time i pogreške.
Prednosti elektronskog sustava
- CONDYLOCOMP LR 3
1. Pogreška projekcije automatski se elimini­
ra, tj. svi podatci mjerenja standardno se preraču­
navaju na intrakondilni razmak normalne veličine 
lubanje ili se provodi individualna korektura.
2. Simultani prikaz obaju kondila
3. Mogućnost povećanja projekcije krivulja,
i/ili mogućnost povećanja jednoga dijela krivulja
4. Vremenski stvarna brzina kretnje kondila
5. Trodimenzionalno mjerenje kondilne staze
6. Sustav se udobno fiksira na glavi, nikakvo 
opterećenje na gornjoj čeljusti, na donjoj čeljusti je 
ukupna težina 50 g (paraokluzalna žlica i luk sa re­
flektorima).
String-Condylocomp LR 3 - opis uređaja
String-Condylocomp je mikroprocesni mjerni 
aparat koji se priključuje na IBM prilagodljivo ra­
čunalo (5,6,7), ( s u b ­
string LR 3 je luk za registraciju koji se s po­
moću dva kabela povezuje s aparatom. Radi na na­
čelu svjetlosne reflekcije (bez dodira). Osjetnici 
(senzori) se pričvršćuju na sustav za registraciju ko­
ji se poput kape učvršćuju na glavu, a reflektori su 
fiksno usmjereni na luku koji se zglobom povezu­
je s paraokluzalnom žlicom, a ona se cementom 
pričvršćuje na labijalnim plohama donjih frontalnih 
zuba (si. 2).
Kod svakoga pokreta donje čeljusti osjetnici 
mjere sve kutove rotacije i translacije; Stryng Con­
dylocomp obrađuje inicijalno podatke, usklađuje ih, 
šalje u računalo, a ono ih preuređuje trodimenzio­
nalno i prikazuje na monitoru.
STRING-CONDYLOCOMP automatski nadzi­
re sve mehaničke funkcije i u slučaju smetnja po­
kazuje to na displeju, a kod neispravnoga rukova­
nja s lukom za registriranje daje zvukovne signa­
le. U bilo kojoj fazi registracije moguže su potan­
ke upute preko integriranoga rječnika.
HARDWARE: za funkcioniranje aparata
STRING-CONDYLOCOMP LR 3 potrebno je 
IBM prilagodljivo računalo (s MS-DOS sustavom
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Slika 1. Gore: sustav za registraciju s obraznim lukom, 
montažnim stolom i računalom 
Dolje: String Condylocomp 
Figure 1. Top: System for registration with face bow, fit­
ted table and computer 
Bottom: String Condylocomp
Slika 2. Sustav za mjerenje s osjetnicima i reflektorima, 
povezan s paraokluzalnom žlicom 
Figure 2. Measuring system with sensors and reflectors, 
connected with a paraocclussion tray
od verzije 3.2 nadalje), mikroprocesor 386 XS 25 
Mhz frekvencije.
Najbolja su računala 486 XS 50 Mhz.
Osobito su pogodna brza računala s velikom 
moči malih dimenzija - NOTEBOOK, LAPTOP. 
Preporučuje se grafička karta VGA.
SOFTWARE: Struktura programa koncipirana je 
poznatom tehnikom WINDOWS. Može se birati (za 
sada) između njemačkog i engleskog jezika. Zbog 
jednostavnosti i djelotvornosti sve se naredbe pro­
vode preko tzv. HOTKEY-a.
Postupak rada na pacijentu
1. Prije registracije potrebno je napraviti parao- 
kluzalnu žlicu iz hladnopolimerizirajućega poliakri- 
lata i pripremiti metalnu potkovicu za obrazni luk 
(si.3).
Slika 3. Paraokluzalna žlica i pripremljena metalna pot­
kovica obraznoga luka 
Figure 3. Paraocclussion tray and prepared metal horse­
shoe on the face bow arch
2. Na koži se obostrano označi prosječna inter- 
kondilna šarnirska os na liniji Tragion-Cantus.
3. Paraokluzalna žlica se cementira na labijalne 
plohe donjih frontalnih zuba (ako želimo analizirati 
okluziju, okluzalne smetnje, bruksizam, razliku 
između habitualne i središnje okluzije) ili se SAM- 
ova žlica cementira na donjoj čeljusti s brzovezu- 
jučom sadrom, ako želimo registrirati pokrete sa­
mo za programiranje artikulatora (rotaciju, protru- 
ziju i mediotruziju).
4. Sustav za registriranje spojen s obraznim lu­
kom stavlja se poput kape na pacijentovu glavu. 
Budući da je to kvadratičan, simetričan luk, igle 
obraznoga luka mogu se brzo dovesti na označene 
točke projekcije kondila (precizna korektura je mo­
guća s pomoču vijaka na sagitalnom i okomitom 
kraku luka), (sl.4).
5. Obrazni se luk odstrani i mjerne se glave s 
osjetnicima i reflektorima montiraju na sustav za re­
gistraciju (žice glave se spoje sa Condylocomp-apa- 
ratom).
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nosti u znanosti ali i praktičaru pri dijagnozi i te­
rapiji funkcijskih smetnji stomatognatskoga susta­
va (5,6).
Registracija kinetike čeljusnoga zgloba
Već su duže vremena poznati postupci za regi­
straciju kretnje donje čeljusti. Grafitna mina obra­
znoga luka, postavljena u projekciji kondila na koži, 
opisuje na jednoj pločici grafički put kretnje kon­
dila. Taj jednostavni postupak omogućio je utvrđi­
vati individulani kut spuštanja kondila, a time se je 
omogućilo konstruirati prvi individualno prilagod­
ljiv artikulator. Taj je sustav tehički dotjeran u Stu- 
artovu pantografu (ekstraoralne grafičke krivulje u 
tri dimenzije) i u nešto jednostavnijem obliku u 
SAM-Axiographu (grafičke krivulje u dvije dimen­
zije). Takvi mehanički postupci jako su dobri za 
programiranje artikulatora, ali zbog nezadovoljava­
juće kakvoće opisanih krivulja nisu sasvim priklad­
ni za dijagnozu i terapiju disfunkcije stomatognat- 
skog sustava, kao ni kod miopatija, artropatija, mi- 
oartropatija i diskopatija (5,6).
Najvažniji nedostatci mehaničkih sustava jesu:
1. Pogreška projekcije
Mjesto mjerenja nije u središtu kondila nego na 
koži, dakle 1,5 - 2 cm izvan čeljusnoga zgloba, ta­
ko da ekstraoralno pisane krivulje ne odgovaraju 
stvarnim krivuljama puta kondila.
2. Simultana dijagnoza obaju kondila isto­
dobno nije moguća
Budući da su oba kondila povezana mandibu- 
lom, ne mogu se promatrati odvojeno. Kod dijag­
nosticiranja kretnje jednoga kondila potrebno je 
znati što se istodobno događa s drugim.
3. Nedostatak mogućnosti povećanja projek­
cije
Dijagnostički najvažnije pojedinosti događaju se 
u prostoru manjem od 1 mm. Nijedan mehanički 
sustav ne ispunjava te uvjete.
4. Nedostatak vremenskoga redoslijeda
Upravo kod smetnji u stomatognatskom susta­
vu osobito je važno predočiti realnu brzinu kretnje 
kondila, odnosno da se svako ubrzanje i svako 
usporavanje putanje kondila prikazuje u stvarnim 
vremenskim razmacima.
5. Tolerancija u građi mehaničkih aparata
One automatski uzrokuju pogreške kod mjere­
nja.
6. Teškoća fiksiranja
Zbog težine uređaja (Stuart - oko 800 g) te do­
datnih dijelova i grafičkih mina nastaju pomicanja 
uređaja a time i pogreške.
Prednosti elektronskog sustava
- CONDYLOCOMP LR 3
1. Pogreška projekcije automatski se elimini­
ra, tj. svi podatci mjerenja standardno se preraču­
navaju na intrakondilni razmak normalne veličine 
lubanje ili se provodi individualna korektura.
2. Simultani prikaz obaju kondila
3. Mogućnost povećanja projekcije krivulja,
i/ili mogućnost povećanja jednoga dijela krivulja
4. Vremenski stvarna brzina kretnje kondila
5. Trodimenzionalno mjerenje kondilne staze
6. Sustav se udobno fiksira na glavi, nikakvo 
opterećenje na gornjoj čeljusti, na donjoj čeljusti je 
ukupna težina 50 g (paraokluzalna žlica i luk sa re­
flektorima).
String-Condylocomp LR 3 - opis uređaja
String-Condylocomp je mikroprocesni mjerni 
aparat koji se priključuje na IBM prilagodljivo ra­
čunalo (5,6,7), (sl.l.).
String LR 3 je luk za registraciju koji se s po­
moću dva kabela povezuje s aparatom. Radi na na­
čelu svjetlosne reflekcije (bez dodira). Osjetnici 
(senzori) se pričvršćuju na sustav za registraciju ko­
ji se poput kape učvršćuju na glavu, a reflektori su 
fiksno usmjereni na luku koji se zglobom povezu­
je s paraokluzalnom žlicom, a ona se cementom 
pričvršćuje na labijalnim plohama donjih frontalnih 
zuba (si. 2).
Kod svakoga pokreta donje čeljusti osjetnici 
mjere sve kutove rotacije i translacije; Stryng Con­
dylocomp obrađuje inicijalno podatke, usklađuje ih, 
šalje u računalo, a ono ih preuređuje trodimenzio­
nalno i prikazuje na monitoru.
STRING-CONDYLOCOMP automatski nadzi­
re sve mehaničke funkcije i u slučaju smetnja po­
kazuje to na displeju, a kod neispravnoga rukova­
nja s lukom za registriranje daje zvukovne signa­
le. U bilo kojoj fazi registracije moguže su potan­
ke upute preko integriranoga rječnika.
HARDWARE: za funkcioniranje aparata
STRING-CONDYLOCOMP LR 3 potrebno je 
IBM prilagodljivo računalo (s MS-DOS sustavom
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Slika 1. Gore: sustav za registraciju s obraznim lukom, 
montažnim stolom i računalom 
Dolje: String Condylocomp 
Figure 1. Top: System for registration with face bow, fit­
ted table and computer 
Bottom: String Condylocomp
Slika 2. Sustav za mjerenje s osjetnicima i reflektorima, 
povezan s paraokluzalnom žlicom 
Figure 2. Measuring system with sensors and reflectors, 
connected with a paraocclussion tray
od verzije 3.2 nadalje), mikroprocesor 386 XS 25 
Mhz frekvencije.
Najbolja su računala 486 XS 50 Mhz.
Osobito su pogodna brza računala s velikom 
moći malih dimenzija - NOTEBOOK, LAPTOP. 
Preporučuje se grafička karta VGA.
Slika 3. Paraokluzalna žlica i pripremljena metalna pot­
kovica obraznoga luka 
Figure 3. Paraocclussion tray and prepared metal horse­
shoe on the face bow arch
2. Na koži se obostrano označi prosječna inter- 
kondilna šarnirska os na liniji Tragion-Cantus.
3. Paraokluzalna žlica se cementira na labijalne 
plohe donjih frontalnih zuba (ako želimo analizirati 
okluziju, okluzalne smetnje, bruksizam, razliku 
između habitualne i središnje okluzije) ili se SAM- 
ova žlica cementira na donjoj čeljusti s brzovezu- 
jućom sadrom, ako želimo registrirati pokrete sa­
mo za programiranje artikulatora (rotaciju, protru- 
ziju i mediotruziju).
4. Sustav za registriranje spojen s obraznim lu­
kom stavlja se poput kape na pacijentovu glavu. 
Budući da je to kvadratičan, simetričan luk, igle 
obraznoga luka mogu se brzo dovesti na označene 
točke projekcije kondila (precizna korektura je mo­
guća s pomoću vijaka na sagitalnom i okomitom 
kraku luka), (sl.4).
5. Obrazni se luk odstrani i mjerne se glave s 
osjetnicima i reflektorima montiraju na sustav za re­
gistraciju (žice glave se spoje sa Condylocomp-apa- 
ratom).
SOFTWARE: Struktura programa koncipirana je 
poznatom tehnikom WINDOWS. Može se birati (za 
sada) između njemačkog i engleskog jezika. Zbog 
jednostavnosti i djelotvornosti sve se naredbe pro­
vode preko tzv. HOTKEY-a.
Postupak rada na pacijentu
1. Prije registracije potrebno je napraviti parao- 
kluzalnu žlicu iz hladnopolimerizirajućega poliakri- 
lata i pripremiti metalnu potkovicu za obrazni luk 
(sl.3).
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Slika 4. Sustav za mjerenja s obraznim lukom i iglama 
Figure 4. Measuring system with face bow and pins
6. Elektroničko se računalo (Condylocomp) uk­
ljuči i nakon provedene automatske kontrole, na 
lo*aju zvukovnog signala, uključi se kompjutor. Pri­
tiskom na tipku TMJ pojavljuje se na monitoru star­
tna maska, a ponovnim pritiskom na tipku ulazi se 
u pregled programa:
a - podatci o pacijentu, dijagnoza, bilješke 
b - kontrola usporednog položaja reflektora pre­
ma osj etniku
c - određivanje šarnirske osi 
d - registriranje puta kondila 
e - razlika položaja kondila RKP-IKP 
f - programiranje artikulatora 
g - određivanje međučeljusnoga razmaka 
h - pronalaženje pohranjenih podataka 
i - formatiranje disketa, kopiranje
7. Prije samog početka otvara se kartoteka pa­
cijenta pod rednim brojem 6/a. Sva buduća mjere­
nja automatski se pohranjuju pod određenim red­
nim brojem.
8. Nakon opisanih priprema prelazi se na regi­
straciju čeljusnih kretnja (si. 5).
Da bi se odredila šarnirska os dovoljan je jedan 
rotacijski pokret mandibule od 6-7 mm, za određi­
vanje nagiba kondilne staze jedan protruzijski po­
kret bez kontakta zuba, a za određivanje Benetto- 
va kuta mediotruzijski pokret lijevog ili desnoga 
kondila. Bilo koji parafunkcijski položaj zuba omo­
gućuje da se izračuna distrakcija, odnosno kompre­
sija kondila.
Za daljnju raščlambu pacijent više nije potreban. 
Time je sav rad sveden na nekoliko minuta. Potan­
ke raščlambe moguće su ulaskom u pomoćne pro­
grame koji prikazuju cjelovitu dinamiku donje če-
Slika 5. Registriranje kretnje donje čeljusti 
Figure 5. Registering the movement o f the lower jaw
ljusti trodimenzionalno, te sve koordinate bilo ko­
je točke, krivulje, s preciznošću od 1/100 mm. Svi 
podatci se automatski preračunavaju prema izraču­
natoj kinematičkoj šarnirskoj osi. Prijenos u arti- 
kulator je jednostavan: obrazni luk se ponovno 
montira, igle se namjeste po točnim korekturnim 
vrijednostima kinematičke osi, žlica obraznoga lu­
ka se namjesti na zubima gornje čeljusti i zglobom 
poveže s obraznim lukom (sl.6).
Slika 6 . Fiksiranje kinematičke šarnirske osi s pomoću 
obraznoga luka 
Figure 6 . Fixing the kinematic hinge axis by means o f the 
face bow
Obrazni luk se skida i montira na montažni stol 
s odabranim artikulatorima (si. 7,8,9,10).
Rasprava
Gnatologija je u posljednih nekoliko godina do­
živjela velike promjene. Glavna indikacije registra-
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cije kretnje donje čeljusti nije više programirati ar- 
tikulator nego dijagnosticirati funkcijske smetnje 
stomatognatskoga sustava. Nakon opširne anamne­
ze i kliničke funkcijske raščlambe (raščlamba žvač- 
nih mišića, raščlamba mobilnosti donje čeljusti i de­
vijacija kod otvaranja usta). Ako postoji bol, kre- 
pitacija, stres, te psihička komponenta, zbog proši­
renja dijagnostičke mogućnosti prelazi se na instru­
mentalnu funkcijsku raščlambu. Elektronička fun­
kcijska dijagnostika, s obzirom na to da su elimi­
nirani nedostatci mehaničkih sustava (npr. pogre­
ške projekcije, nemogućnost da se poveća projek­
cija, nedostatak vremenskoga redoslijeda) pruža po­
tanji uvid u funkcijske smetnje čeljusnoga zgloba 
i cijeloga stomatognatnog sustava (1,2,3,4,5,6).
















Gesantzeit 7.920 sec 
330 von 330 Punkten 
Punktabstand 24 nsec
Notiz: Exzentrische ßiskusluxation rechts
Slika 9. Prikaz ekscentrične luksacije diskusa desnoga če- 
Ijusnog zgloba
Figure 9. Presentation o f the eccentric luxation o f the 
disc o f the right temporomandibular joint
Slika 7. Prijenos kinematičke šarnirske osi na montažni 
stol i artikulator 
Figure 7. Transferring the kinematic hinge axis to the 
table and articulator
Slika 8 . Grafičke krivulje za programiranje artikulatora 
Figure 8 . Graphic curves for programming the articulator
SAGITTAL RECHTS----






















echten Kiefergelenk Mit Zuangsbip nach rechts
Slika 10. Prikaz distrakcije desnoga kondila s devijaci­
jama u desnu stranu 
Figure 10. Presentation o f the distraction o f the right con­
dyle with deviation to the right
CONDYLOCOMP LR 3 je elektronički sustav 
uz podršku računala koji omogućuje trodimenzio­
nalno, simultano mjerenje kretnje donje čeljusti uz 
kontrolu preko monitora. Radi na načelu svjetlosne 
refleksije bez dodira. Obuhvaća pokrete rotacije i 
translacije. Omogućuje određivati kinematičku šar- 
nirsku os i prikazivati bilo koju točku donje čelju­
sti u tri dimenzije. Za svaku točku grafičke krivu­
lje izračunava koordinate s preciznošću od 1/100 
mm. Svi podatci se mogu pohraniti po želji prik­
ljučiti na pisač ili crtač. Postoji mogućnost priklju­
čaka modema te se podatci mogu jednostavno i 
brzo prenijeti na bilo koju udaljenost. Programira­
nje artikulatora je jednostavno. Omogućuje uvid u
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funkcijske poremećaje stomatgnatnoga sustava, a 
kod težih oblika (prolaps diskusa, mioartropatija) 
omogućuje ciljanu terapiju i izbjegavanje invaziv- 
nih postupaka, kao što je artrografija, i dr.
Rukovanje je jednostavno i brzo (10-20 min.), 
može se preporučiti i praktičarima koji se intenziv­
no bave problematikom oralne rehabilitacije (5,6).
Zaključak
Elektronički kondilograf Condylocomp LR 3 
konstruiran je da bi se dobila vrsna funkcijska ra­
ščlamba i dijagnostika. Njime se registriraju i mjere 
kretnje donje čeljusti u sve tri dimenzije, te kon­
trolira i pohranjuje s pomoću računala, što postu­
pak čini vrlo točnim. Taj postupak ujedno omogu­
ćuje da se podatci pohranjuju i naknadno upotreb­
ljavaju radi usporedbe.
FUNCTIONAL DIAGNOSTICS OF THE 
TEMPOROMANDIBULAR JO INT WITH A  
STRING-CONDYLOCOMP
Adresa za dopisivanje: 
Address for correspondence:
Sažetak
Condylocomp LR 3 (Dentron, Höchberg, Germany) is an electro­
nic system for threedimensional, simultaneous registration o f the mo­
vement of the lower jaw. It is attached to a personal computer and 
enables simultaneous graphic registration and control on a monitor. 
Graphic presentation and measured data are filled and can be shown 
on the monitor and analyzed whenever necessary. This system preci­
sely calculates: rotation centre o f both condyles condylar axis, slope 
of the condyle path, Bennett’s angle and Bennett’s movement, positi­
on of distraction o f compression o f the condyle, Posselt’s diagram and 
the incision angle. The system is helpful in the field o f functional di­
agnostics o f the stomatognathic system. Individual programming o f the 
articulator is simplified.
Key words: Gnathology, functional diagnostics, electronic condylo- 
graphy
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